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Asunto: Confirmacién de Célculos y Algoritmos.

Dynamic Fluid Measurement Inc.
12603 S. W. Freeway, Suite 320
Stafford Texas, 77477

Att'n: Susan Miller

Fujisan Survey, como laboratorio de metrologia certificado en las magnitudes de:
Volumen, Flujo, Temperatura, Densidad y Presion de acuerdo a las acreditaciones de la
Entidad Mexicana de Acreditacion (EMA) y al Centro Nacional de Metrologia (CENAM)
vigentes; realizé la validacion por métodos alternativos en los calculos y algoritmos de los
siguientes computadores de flujo:

Marca: Dynamic Fluid Measurement Inc.
Familia: Micromv, Echart, Micro 100 y SFC 1000/2000
Normatividad aplicable: AGA-3, AGA-8, APl MPMS CHAPTER 11y 12

Ademas Confirma que los Célculos y Algoritmos de los siguientes computadores de flujo se
encuentran basados en las normas AGA-3 y AGA.8: MICROMV, ECHART, MICRO 100, SFC
1000/2000.

Los calculos fueron realizados por: Ing. Ivan Job Contreras Cérdova.
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| entidad mexicana de acredilacién a.c.

an ACREDITA

| FUJISAN SURVEY, S.A. DE C.V.

J AV. REVOLUCION No. 1008, COLONIA CENTRO.
J C.P. 96400, COATZACOALCOS, VERACRUZ
4 S
Como Laboratorio de Calibracion de acuerdo a
los Requisitos establecidos en la Norma
| Mexicana NMX-EC-17025-IMNC-2006
(ISO/IEC 17025:2005) para las actividades de
evaluacion de la conformidad en el area:

FLUJO®

i

-/ £l cumplimiento de los requisitos de ia Norma I1SO/IEC 17025:2005 por parte de un
E laboratorio significa que el laboratorio cumple tanto los requisitos de competencia
;& técnica como los requisitos del sistema de gestion necesarios pora que pueda
1 /": : entreqar de forma consistente resultados de ensayos y calibraciones técnicamente
J vdfidas. Los requisitos del sistema de gestion de la Norma ISO/IEC 17025:2005
[seccion 4} estan escritos en un lengugje que corresponde con ias operaciones de
: ] un laboratorio y setisfacen los principics de fa Norma 150 9001:2008 “Sistemas de
L ] Gestion de la Colidad - Requisitos” y ademds son afines a sus requisitos

pertinentes.”
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| J Acreditacion No: FL-12
= Vigente a partir del 2011-12-13*
FOR-LAB-011.01
*En el alcance establecido en el anexo técnico correspondiente 11LC0678

Siempre que se presente este documento como evidencia de acreditacion, deberd estar
acempanado del anexo téecnice.




